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Wprowadzenie

W stomatologii od wielu lat wykorzystywane są 
skanery kontaktowe, optyczne i laserowe wchodzą-
ce w skład systemów CAD/CAM. Większość z nich 
jest używana do skanowania modeli w pracowniach 
protetycznych. W ciągu ostatnich lat cyfrowe tech-
niki obrazowania bardzo się rozwinęły, co umoż-
liwiło stworzenie nowych systemów, zdolnych do 

rejestrowania trójwymiarowych obrazów opraco-
wanych zębów w jamie ustnej pacjenta. Do tej po-
ry na świecie pojawiło się 10 urządzeń służących 
do skanowania wewnątrzustnego: Cerec (Sirona 
Dental), iTero (Cadent), E4D (D4D Technologies), 
Lava C.O.S. (3M ESPE), IOS FastScan (IOS 
Technologies), Densys 3D (Densys LTD), DPI-3D 
(Dimensional Photonics International, INC), 3D 
Progress (MHT S.p.A., MHT Optic Research AG), 

Streszczenie
Pierwszym etapem wykonania uzupełnień protetycz-

nych w systemach CAD/CAM jest skanowanie opra-
cowanych zębów na modelach gipsowych lub w jamie 
ustnej. W niniejszym artykule omówiono cztery systemy 
umożliwiające komputerowe odwzorowanie kształtu 
opracowanego zęba za pomocą skanerów wewnątrzust-
nych: CEREC Acquisition Center AC (Sirona Dental), 
E4D Dentis (D4D Technologies), iTero (Cadent) oraz 
Lava Chairside Oral Scaner C.O.S.(3M ESPE). Opisa-
no technikę skanowania i pozyskiwania obrazów oraz 
przesyłania uzyskanych danych do laboratorium.
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Summary
The first step in manufacturing prosthetic restorations 
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DirectScan (HINT – ELS GMBH), Trios (3SHA-
PE A/S). Tylko niektóre z nich zostały wprowadzo-
ne do gabinetów stomatologicznych, pozostałe są 
jeszcze w trakcie testów klinicznych. W przyszło-
ści cyfrowe wyciski optyczne („wyciski wirtualne”) 
mogą wyeliminować konieczność pobierania trady-
cyjnych wycisków (1).

Obecnie systemy CAD/CAM ze skanerami we-
wnątrzustnymi możemy podzielić na dwie gru-
py. Pierwsza to kompletne systemy CAD/CAM, 
które umożliwiają lekarzowi dentyście zeskano-
wanie opracowanego zęba, zaprojektowanie oraz 
wykonanie przyszłego uzupełnienia bezpośrednio 
w gabinecie stomatologicznym, podczas jednej 
wizyty. Do tej grupy należą: CEREC Acquisition 
Center AC (Sirona Dental) oraz E4D Dentist (D4D 
Technologies). Druga grupa systemów jest skon-
centrowana na skanowaniu oszlifowanego zęba, a 
następnie przesyłaniu otrzymanych danych, za po-
średnictwem internetu, do pracowni protetycznej 
w celu dalszej obróbki. Do tych systemów zalicza-
my: iTero (Cadent), Lava Chairside Oral Scaner 
C.O.S.(3M ESPE) (2, 3, 4, 5, 6). W 2008 roku rów-
nież firma Sirona Dental, za pośrednictwem portalu 
internetowego Cerec Connect umożliwiła przesyła-
nie wcześniej zeskanowanych danych, cyfrowym 
łączem do laboratorium protetycznego, celem wy-
konania uzupełnienia stałego (5, 7, 8). W przyszło-
ści także firma D4D Technologies ma ułatwić spo-
sób komunikowania się z laboratorium protetycz-
nym dzięki E4D Sky Network (5, 6).

System Cerec AC
System Cerec, będący skrótem od CERamic 

REConstruction, został stworzony przez prof. 
Mörmann’a i dr Brandetini w 1980 roku na 
Uniwersytecie w Zurychu w Szwajcarii (9, 10, 11, 
12, 13). System Cerec od tego czasu przeszedł dłu-
gą drogę ewolucyjną w zakresie oprogramowania 
i wyposażenia technologicznego. W styczniu 2009 
roku pojawiła się najnowsza wersja – system Cerec 
AC, który został wyposażony w nową kamerę i 
oprogramowanie. System ten jest zintegrowany w 
postaci przenośnego unitu (ryc. 1a), w którego skład 
wchodzi kamera skanująca, komputer z monitorem 
i odpowiednim oprogramowaniem oraz frezarka. 

Cerec AC dzięki zastosowaniu kamery Cerec 
Bluecam (ryc. 2), daje możliwość pobrania „wyci-
sku optycznego” opracowanych zębów wraz z ota-
czającymi tkankami wewnątrz jamy ustnej (9, 12, 
13). System Cerec AC wykorzystuje źródło diodo-
we światła niebieskiego o długości fali 420 nm w 
przeciwieństwie do poprzednich wersji systemu 
Cerec, w których zostało użyto czerwone światło 
lasera (820 nm) (7, 9, 14, 15). Zastosowanie dio-
dy LED (light-emitting diode), emitującej światło 
niebieskie o krótszej długości fali, w połączeniu z 
wbudowanym systemem przeciwwstrząsowym po-
prawiło precyzję pomiarów, w porównaniu z refe-
rencyjnym, laserowym skanerem (16). Pozwoliło 
to na uzyskanie obrazu optycznego o dokładności 
do 19 μm (7, 17). 

Tworzenie obrazu Cerec AC oparte jest na kon-

Ryc. 1. Zdjęcia urządzeń omawianych w artykule: a) Cerec AC, b) E4D Dentist, c) iTero, d) Lava C.O.S. (Firma 
Sirona Dental, D4D Technologies, Cadent, 3M ESPE).
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cepcji triangulacji („active triangulation techni-
que”), w której przecięcie trzech wiązek światła 
określa położenie danego (skanowanego) punktu 
w wymiarze 3D (18, 19, 20). W metodzie triangu-
lacyjnej analizowane są położenie i kąt pomiędzy 
wiązką światła padającą na obiekt i odbitą od nie-
go (21, 22). Metoda ta cechuje się dużą szybkością 
digitalizacji i jest wykorzystywana w wielu prze-
mysłowych urządzeniach. Natomiast na dokład-
ność skanów mogą ujemnie wpływać powierzch-
nie, które nieregularnie rozpraszają światło i nie-
równomiernie je odbijają (powierzchnie wygięte, 
zakrzywione) (2, 18, 20). W celu wyeliminowania 
odblasków świetlnych i zapewnienia odpowiednie-
go poziomu kontrastu zwłaszcza w okolicy przy-
szyjkowej, obszar preparacji pokrywa się warstwą 
matowego proszku (dwutlenku tytanu) (ryc. 3) (18, 

20, 23). Warstwa ta nie może być zbyt gruba, aby 
zapewnić łatwe odwzorowanie i późniejszą adapta-
cję brzeżną uzupełnienia. Zasadniczą rolę odgrywa 
również kąt ustawienia kamery (głowicy skanują-
cej), który musi pokrywać się z torem wprowadze-
nia uzupełnienia (9, 12, 13). W systemie Cerec AC, 
nie jest konieczne skanowanie obrazu pod różnymi 
kątami, tak jak ma to miejsce w przypadku syste-
mów Lava C.O.S., iTero. Wystarczy jedna pozycja 
kamery, aby pozyskać konieczne dane (15). Kamerę 
CEREC Bluecam można umieścić bezpośrednio 
na zębie korzystając ze wspornika lub wykonywać 
zdjęcia zostawiając niewielki odstęp od powierzch-
ni (odległość ogniskowa 14 mm). Kiedy kamera 
znajduje się w spoczynku, system automatycznie 
rozpoznaje optymalny moment rejestracji (7, 24).

Światło odbite od powierzchni zęba jest rejestro-
wane przez przetwornik optoelektroniczny (kamerę 
CCD czyli kamerę Cerec Bluecam), które następnie 
przez mikroprocesor jest zamieniane w trójwymia-
rowy obraz na ekranie monitora. Poszczególne ob-
razy łączy się ze sobą, uzyskując wirtualny obraz 
pełnych kwadrantów (25). Skanuje się powierzch-
nie opracowanych zębów, łuk przeciwstawny oraz 
pozycję centralnej okluzji „z boku” tzw. buccal 
scan. Wirtualne modele szczęki i żuchwy zesta-
wiane są na podstawie tego dodatkowego skanu z 
pozycji centralnej okluzji. W trybie automatycz-
nej rejestracji zdjęć, wykonanie wycisku cyfro-
wego kwadrantu uzębienia zajmuje około 40-60 
sekund, natomiast pełnego łuku 2-3 minuty (7). 
Oprogramowanie systemu automatycznie wykry-
wa i eliminuje obrazy o niezadowalającej jakości. 
Obraz będący optycznym wyciskiem podłoża moż-
na powiększyć nawet 12-krotnie i zaprojektować na 
nim, w obecności pacjenta, przyszłe uzupełnienie 
protetyczne (24,26).

E4D Dentist
System E4D został po raz pierwszy zaprezento-

wany przez firmę D4D Technologies w 2008 ro-
ku. Składa się ze skanera zewnątrzustnego frezar-
ki, komputera z monitorem oraz odpowiedniego 
oprogramowania (ryc.1b). Podobnie jak Cerec AC, 
umożliwia wykonanie uzupełnienia protetycznego 
przy fotelu pacjenta (27).

System E4D Dentist może skanować zarówno 
tkanki miękkie jak i struktury zęba bezpośrednio 

Ryc. 2. Kamera skanująca Cerec AC. (Firma Sirona 
Dental).

Ryc. 3. Różnica w jakości zeskanowanych obrazów, z 
zastosowaniem matowego proszku (fot. po lewej) i bez 
niego (po prawej) (Henkel GL: A comparison of fixed 
prostheses generated from conventional vs digitally 
scanned dental impressions).
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w jamie ustnej, przed i po oszlifowaniu zębów, a 
także: tradycyjne wyciski z mas poliwinylowych 
i polieterowych, modele gipsowe oraz materiały 
służące do rejestracji zwarcia. Jeśli skanowany jest 
tradycyjny wycisk, system, aby stworzyć wirtual-
ny model, musi odwrócić zeskanowany wcześniej 
obraz. Możliwość skanowania tradycyjnych wyci-
sków jest zaletą w przypadku pacjentów z ograni-
czonym otwieraniem ust i nadmiernym wydziela-
niem śliny (7, 15, 28).

Do zarejestrowania trójwymiarowego obrazu w 
systemie E4D wykorzystano czerwone światło lase-
ra (do oświetlenia skanowanych powierzchni) oraz 
mikrolusterka, oscylujące z szybkością od 6 do 20 
tysięcy cykli na sekundę. System lusterek pozwa-
la na emisję laserowej pojedynczej wiązki światła, 
jednocześnie eliminując jej rozproszenie. Laser ge-
neruje światło (promieniowanie elektromagnetycz-
ne) spójne w czasie i przestrzeni. Światło jest emito-
wane w postaci wiązki o bardzo małej rozbieżności 
i może być skonwertowane do wiązki pojedynczej, 
dzięki wykorzystaniu soczewek (28). 

Kamera E4D (ryc. 4) ma stosunkowo mały wy-
miar pionowy (8 mm), mniejszy niż kamera w sys-
temie Cerec AC, co ułatwia skanowanie ciężko do-
stępnych powierzchni ostatnich zębów trzonowych 
(7, 27). W celu rozpoczęcia procesu skanowania, 
kamerę należy umieścić bezpośrednio nad opraco-
wanym zębem. Odpowiednią odległość zapewniają 
specjalne gumowe wsporniki umieszczone na gło-
wicy skanującej, które umożliwiają jej stabilizację 
na sąsiednich zębach (7, 15). 

W przeciwieństwie do Cerec AC i Lava C.O.S., 
system E4D, aby zapewnić dobrą jakość skanowa-
nego obrazu, w większości przypadków nie wyma-
ga użycia specjalnego proszku. U niektórych pa-
cjentów posiadających bardzo przeźroczyste szkli-
wo lub uzupełnienia metalowe może być koniecz-
ne zastosowanie płynu odbijającego światło (E4D 
Accent).

W systemie E4D, do zarejestrowania trójwy-
miarowego obrazu, potrzebna jest seria dziewię-
ciu osobnych zdjęć wszystkich powierzchni opra-
cowanego zęba oraz zębów sąsiednich. Nie ma 
konieczności skanowania łuku przeciwstawnego, 
ponieważ zwarcie i wysokość przyszłego uzupeł-
nienia są szacowane na podstawie zdjęcia zębów 
opracowanych i zębów sąsiednich z silikonowym 
kęskiem. Przechwycony obraz jest następnie prze-
twarzany cyfrowo i wyświetlany na monitorze. 
Program komputerowy umożliwia podgląd obrazu 
w tzw. trybie ICE („I see everything”), gdzie uwi-
doczniono wszystkie zdjęcia składające się na ten 
zeskanowany obraz (7, 15, 27).

Obydwa systemy Cerec AC i E4D posiadają 
własne oprogramowania umożliwiające stworzenie 
wirtualnego modelu 3D i zaprojektowanie przyszłe-
go uzupełnienia protetycznego z uwzględnieniem 
indywidualnych warunków panujących w jamie 
ustnej. Oba systemy posiadają bazy dentystycz-
ne tzw. biblioteki zębów (zawierające kształty zę-
bów), które stanowią podstawę przy odtwarzaniu 
powierzchni okluzyjnych uzupełnień stałych za po-
mocą CAD/CAM. Zatwierdzony projekt jest wysy-
łany bezprzewodowo do frezarki, a wyprodukowa-
nie ceramicznej lub kompozytowej odbudowy trwa 
od 10 do 20 minut.

Jedna z głównych różnic obydwu systemów do-
tyczy procesu projektowania kilku uzupełnień pro-
tetycznych u jednego pacjenta. W systemie E4D le-
karz ma możliwość jednoczesnego projektowania 
do 16 uzupełnień protetycznych, co jest przydatne 
przy odtwarzaniu prawidłowych warunków w stre-
fie estetycznej. Natomiast w systemie Cerec AC do-
piero w momencie ukończenia projektu jednej od-
budowy możemy przejść do kolejnej (15).

Systemy Cerec AC i E4D, wyposażone w urzą-
dzenia frezujące, umożliwiają bezpośrednio w ga-
binecie stomatologicznym wyprodukowanie koron, 
licówek, wkładów, nakładów, a w przypadku Cerec 

Ryc. 4. Kamera skanująca E4D. (Firma D4D 
Technologies).
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AC także mostów tymczasowych do 4 pkt. W syste-
mie CEREC AC w razie potrzeby można wykonać 
rzeczywisty model roboczy, wykorzystując w tym 
celu proces stereolitograficzny (SLA) (9, 12, 13).

Uzupełnienia mogą być frezowane z blocz-
ków następujących materiałów: IPS-Express CAD 
(Ivoclar-Vivadent) – z ceramiki szklanej, IPS e.max 
CAD (Ivoclar-Vivadent) – z dwukrzemianu litu, 
Vitablocks Mark II (Sirona, Vita) – z mączki skale-
niowej, CAD-Temp (Vita) – z tymczasowego mate-
riału polimerowego, Paradigm Z100 (3M) – z ma-
teriału kompozytowego, Paradigm C ceramic (3M) 
– z ceramiki szklanej, ProCad (Ivoclar-Vivadent)) 
– z ceramiki szklanej. Bloczki te są wykonywane 
fabrycznie, dlatego materiały, z których się składa-
ją są homogenne, bez artefaktów w mikro– i ma-
krostrukturze (pęcherzyków powietrza, wewnętrz-
nych niejednorodności i pęknięć). Dlatego charak-
teryzują się większą wytrzymałością niż ceramiki 
spiekane.

System iTERO
System iTero (ryc.1c) został wprowadzony przez 

firmę Cadent w 2007 roku i był pierwszym sa-
modzielnym skanerem wewnątrzustnym. Technika 
skanowania zastosowana w tym systemie, została 
nazwana metodą „parallel confocal” i jest oparta 
na zasadzie działania mikroskopu konfokalnego 
(2, 7, 15). 

Mikroskop konfokalny umożliwia uzyskanie wy-
sokiej jakości obrazów oraz ich rekonstrukcji w 
trzech wymiarach. Konfokalny dosłownie tłuma-
cząc to „mający ten sam punkt ogniskowy”. Źródło 
światła (laser) przechodząc przez układ optyczny 
mikroskopu, skupia się na skanowanym obiekcie, 
po czym odbija się od niego. Dzięki zastosowaniu 
specjalnej przesłony (z małym otworem), umiej-
scowionej przed detektorem (kamera CCD), nastę-
puje eliminacja światła, które wpadłoby do obiek-
tywu spoza płaszczyzny ogniskowania. Zapewnia 
to znaczne zwiększenie kontrastu i polepszenie ja-
kości uzyskanego obrazu. Wyeliminowane zostają 
również wszelkie odbłyski, które nie pochodzą bez-
pośrednio z miejsca ogniskowania. Tylko obiekty 
znajdujące się we właściwej odległości ogniskowej 
odbijają z powrotem światło (30, 31). 

W systemie iTERO rozwinięto tę koncepcję, 
przez projekcję 100,000 równoległych wiązek czer-

wonego światła lasera, rozmieszczonych w odstę-
pach około 50 mikronów od siebie, co zapewni-
ło średnią głębokość skanowania wynoszącą 13,5 
mm. System ten może w sumie przechwycić około 
3,5 mln punktów danych na każdy skanowany łuk, 
rejestrując obraz z dokładnością do 15 µm (2, 7).

Do zobrazowania uzębienia nie jest konieczne 
użycie proszku, skaner może bezpośrednio dotykać 
powierzchni zęba bez obawy, że zarejestrowany ob-
raz mógłby zostać zniekształcony (ryc. 5) (7).

Przed rozpoczęciem skanowania należy wypeł-
nić elektroniczną kartę laboratoryjną, uwzględnia-
jąc rodzaj odbudowy, która ma zostać wykonana, 
jej kolor, typ preparacji – stopień przydziąsłowy. 
Lekarz dentysta ma możliwość wyboru wielko-
ści skanowanego obszaru: kwadrant, poszerzony 
kwadrant (zawierający oba kontrlateralne kły) lub 
pełny łuk. Aby uzyskać trójwymiarowy obraz, ko-
nieczne jest wykonanie pięciu zdjęć ukazujących 
następujące powierzchnie: okluzyjną, policzkową, 
językową i obie powierzchnie styczne wszystkich 
opracowanych z zębów, co zajmuje około 15-20 se-
kund na każdy opracowany ząb. Dodatkowo nale-
ży zarejestrować językowe i policzkowe krawędzie 
zębów sąsiadujących, jak i przeciwstawnych oraz 
maksymalne zaguzkowanie (2, 7, 15). Nie ma ko-
nieczności użycia żadnego materiału do rejestracji 
zwarcia. Na pozyskanie obrazu górnego i dolnego 
kwadrantu oraz pozycji okluzji centralnej potrzeb-
ne jest mniej niż 3 minuty. Głowica skanująca iTero 
(ryc. 6) ma największy wymiar pionowy, co może 

Ryc. 5. iTero: metoda „parallel confocal”. (Firma D4D 
Technologies).
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utrudniać przechwytywanie danych z trudno do-
stępnych miejsc (27).

System LAVA C.O.S. 
System LAVA C.O.S. (ryc. 1d) został zaprezen-

towany w lutym 2008 roku przez firmę 3M ESPE 
i składa się z kamery skanującej (ryc. 7) oraz ekra-
nu dotykowego. Skaner wewnątrzustny Lava reje-
struje ciągły trójwymiarowy obraz video, w prze-
ciwieństwie do pozostałych systemów, w których 
zapisywane są pojedyncze obrazy (15, 27). W ten 
sposób generowany jest praktycznie nieprzerwany 
strumień danych, co pozwala na uniknięcie niedo-
kładności związanych z łączeniem poszczególnych 
obrazów.

Działanie systemu LAVA C.O.S. jest oparte na 
zupełnie innej metodzie niż pozostałe sysytemy, na-
zwanej „active wavefront sampling” (AWS), któ-
ra umożliwiła wprowadzenie technologii „3D-in-
-Motion”. 

„Active wavefront sampling” oznacza pozy-
skiwanie danych na temat trójwymiarowego ob-
razu z właściwego, jednosoczewkowego systemu 
obrazowania urządzenia Lava™ C.O.S. poprzez 
pomiar głębokości na podstawie stopnia nieostro-
ści w podstawowym systemie optycznym. W kla-
sycznej fotografii dany punkt obiektu jest widzia-
ny jako ostry, jeżeli mieści się w zakresie ogni-
skowej aparatu. Zmiana przysłony zmienia za-
kres ogniskowej: mały otwór przysłony powoduje 
zwiększenie zakresu ogniskowej; jeśli natomiast 
otwór przysłony jest duży, uzyskujemy ostrość 

przede wszystkim w płaszczyźnie ogniskowej, na-
tomiast wszystkie pozostałe punkty stają się nie-
ostre. Przedmiot jest ostry dzięki małemu otworo-
wi przysłony. Kiedy przysłona zostanie otwarta, 
fotografowany obiekt rozmywa się, co niesie w 
sobie informację o odległości obiektu od płasz-
czyzny ogniskowej. Jeśli użyjemy dwóch szero-
kich przysłon, każdy punkt będzie odzwierciedla-
ny jako dwa obrazy, kodujące w sobie informację 
na temat odległości obiektu w postaci różnicy po-
między tymi obrazami. Różnica między obrazami 
wprowadza do systemu wartość Z, na podstawie 
której obliczane są dane obrazu trójwymiarowego. 
Urządzenie systemu Lava wyposażone jest w trzy 
matryce CMOS, dzięki którym może zdobywać 
dane z trzech perspektyw jednocześnie. Na podsta-
wie tych trzech rejestrowanych jednocześnie ob-
razów i informacji na temat ostrości lub jej braku 
generowany jest trójwymiarowy obraz powierzch-
ni w trybie video. Dla zapewnienia niezawodne-
go i precyzyjnego skanowania urządzenie Lava 
C.O.S. wykorzystuje spektrum światła odpowia-
dające barwie niebieskiej. Technologia ta, łącząc 
w sobie innowacyjny system optyczny oraz algo-
rytmy szybkiego przetwarzania obrazu, pozwala 
na gromadzenie danych jako sekwencji video i ich 
generowanie w czasie rzeczywistym na ekranie 
monitora. W każdej sekundzie generowanych jest 
około 20 trójwymiarowych obrazów, co daje 24 
miliony punktów 3D czyli 2400 obrazów dla każ-
dego łuku (7, 15, 27, 32). W badaniu dotyczącym 
powtarzalności dokładnego skanowania urządze-

Ryc. 7. Kamera skanująca Lava C.O.S. (Firma 3M 
ESPE).

Ryc. 6. Kamera skanująca iTero. (Firma Cadent).
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nie Lava Chairside Oral Scanner C.O.S. wykazało 
się precyzją wynoszącą od 6 do 11 μm.

Głowica skanera (ryc. 7) ma szerokość 13,2 
milimetra i jest najmniejszą spośród opisanych 
systemów. Zawiera 192 niebieskie diody LED do 
oświetlenia jamy ustnej i 22 soczewki. Podczas 
skanowania kamerę należy utrzymywać w od-
ległości od 5 do 15 mm od powierzchni zębów. 
Jeżeli ten zakres zostanie przekroczony, system 
automatycznie zatrzymuje zdobywanie kolejnych 
danych. Podobnie jak CEREC AC również Lava 
C.O.S., w celu wyeliminowania odblasków świetl-
nych, wymaga delikatnego pokrycia powierzchni 
zębów cienką warstwą proszku – dwutlenku tyta-
nu (7, 15, 27). W pierwszej kolejności skanowane 
są powierzchnie żujące, następnie policzkowe i 
językowe kolejnych zębów. Proces jest zakończo-

ny w momencie, kiedy kamera powróci do zęba, 
od którego zaczęto przechwytywanie danych. Po 
zeskanowaniu obydwu łuków, pacjent przywodzi 
żuchwę do pozycji maksymalnego zaguzkowania. 
W tym położeniu skanowane są powierzchnie po-
liczkowe zębów w celu wirtualnego zarejestrowa-
nia zwarcia (27).

W przypadku systemów LAVA C.O.S i iTERO, 
nie ma możliwości wykonania uzupełnienia przy 
fotelu pacjenta, dlatego cyfrowy wycisk fragmen-
tu łuku/kwadrantu wraz z obrazem zębów prze-
ciwstawnych jest przesyłany przez portal interne-
towy do zewnętrznej pracowni protetycznej lub 
do centrem skanowania. Tam uzupełnienie pro-
tetyczne jest projektowane i może być wykona-
ne zarówno w sposób tradycyjny jak i w technice 
CAD/CAM.

T a b e l a  I . Porównanie skanerów wewnątrzustnych omówionych w artykule

CEREC AC E4D iTero Lava C.O.S
Technika pozyski-
wania obrazu

Blue light LED 
Laser Sampling 
Triangulation

Red light laser Parallel Confocal/ 
Telecentric

Blue light LED 
ActiveWavefront 
Sampling (AWS) 
3D in Motion Wavefront 
Sampling (AWS) 
3D in Motion

Wymagane użycie 
proszku

Tak (Optispray) Czasami Nie Tak

Możliwość skano-
wania pełnego łuku

Tak Nie Tak Tak

Projektowanie i fre-
zowanie uzupełnie-
nia protetycznego 
w gabinecie

Tak Tak Nie Nie

Internetowe połą-
czenie z pracownią 
protetyczną

Tak Nie Tak Tak

Wskazania Korony, onlay, inlay, 
licówki, mosty tym-
czasowe do 4 pkt. 
(mosty stałe tylko w 
pracowni protetycz-
nej)

Korony, onlay, 
inlay, licówki

Korony, onlay, inlay, 
licówki mosty

Korony, onlay, inlay, 
licówki, mosty

Modele robocze Modele SLA, tech-
nika addytywna (bez 
profilu tkanek mięk-
kich)

Nie Bloczki z poliureta-
nu, obróbka skrawa-
niem (odwzorowany 
profil tkanek mięk-
kich)

Modele SLA, technika 
addytywna
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Podsumowanie

We wszystkich opisanych systemach przed roz-
poczęciem skanowania, w celu dokładnego odwzo-
rowania warunków panujących w jamie ustnej, na-
leży dokonać retrakcji dziąsła brzeżnego i zabez-
pieczyć zęby przed dostępem wilgoci. Można się 
tu posłużyć rożnymi technikami, stosowanymi przy 
pobieraniu tradycyjnych wycisków masami elasto-
merowymi (nici retrakcyjne, specjalne pasty). W 
niektórych przypadkach może być również pomoc-
na elektrokoagulacja (5).

Wprowadzenie technologii optoelektroniczne-
go pobierania wycisków opracowanych zębów, 
umożliwiło rozwój stomatologii bezwyciskowej 
i pozwoliło na jeszcze ściślejsze współdziałanie 
pracowni protetycznych z gabinetami stomato-
logicznymi. W porównaniu z pobieraniem wyci-
sku klasycznego skanowanie charakteryzuje się 
większą dokładnością. Rejestrowane są bowiem 
tkanki twarde i miękkie w prawidłowym położe-
niu, niezmienionym uciskiem masy wyciskowej. 
Eliminuje to również błąd ludzki, np. przecią-
gnięcie. Unika się także błędów wynikających ze 
zmiany konsystencji masy w trakcie zastygania, 
kiedy to może dojść do minimalnych zmian wy-
miarów. Nie występują również niedokładności 
pojawiające się w trakcie wykonywania modelu 
przez technika. 

Uzupełnienia protetyczne wykonane metodą 
komputerową charakteryzują się bardzo dobrym 
przyleganiem brzeżnym, dochodzącym nawet do 
40 µm, przy czym zakres od 100 do 150 µm jest 
uznawany za akceptowalny klinicznie (20, 26, 
33, 34, 35,36). Ponadto wykorzystanie nowych 
oszczędnych procesów technologicznych znacz-
nie redukuje czas trwania poszczególnych eta-
pów pracy.

W świetle najnowszych osiągnięć technologii 
CAD/CAM (skanowanie wewnątrzustne, frezowa-
ne i wykonane z wykorzystaniem stereolitografii 
modele robocze, możliwość wykonania uzupełnie-
nia protetycznego przy fotelu pacjenta) należy się 
spodziewać, że metody leczenia wspomagane kom-
puterowo będą w przyszłości determinowały spo-
sób funkcjonowania pracowni protetycznych i ga-
binetów stomatologicznych.
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